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光电式（CCD）静力水准仪 

1 范围 

本标准规定了光电式（CCD）静力水准仪（以下简称 CCD 静力水准仪）的产品规格、技术要求、

试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。 
本标准适用于大坝及其他岩土工程安全监测中应用连通管法（即流体静力水准法）测量垂直位移的

CCD 静力水准仪的设计、生产、试验、使用、维护及仲裁检验。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
GB/T 191      包装储运图示标志 
GB/T 7261     继电器及装置基本试验方法 
GB/T 7665     传感器通用术语 
DL/T 478       静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 

DL/T 5211      大坝安全监测自动化技术规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 
3.1  

分辨力  resolution 
传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量。 

3.2  
基本误差  intrinsic error 
在正常试验条件下仪器仪表的示值误差。   

4 基本原理和产品规格 

4.1 基本原理 
CCD 静力水准仪是采用 CCD 器件（电荷耦合器件）实现的一种非接触式高精度自动化位移测量设

备，根据连通管内液面保持自然水平的原理，能够通过浮子标杆的上下相对移动在 CCD 上产生投影而

测出各测点液面垂直位移变化，经与参考点液面位移变化的比较，计算出各测点的相对垂直位移。CCD
静力水准仪的基本测量原理如下：当一束光照向 CCD 时，CCD 静力水准浮子的标杆在 CCD 上产生一

个投影，CCD 的像元将光强转换成电荷量存储。CCD 驱动器产生相应逻辑时序将电荷信息移出，输出

信号经过处理后，算出 CCD 静力水准仪浮子标杆的准确位置，据此得到测点液面的位移值，结果由通

信接口发送到监测计算机或其他外接设备，原理框图如图 1 所示。 
4.2 产品规格 

CCD 静力水准仪的产品规格见表 1。 
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图 1 CCD 静力水准仪原理框图 

 表 1 CCD 静力水准仪产品规格 mm 

仪器类型名称 测 量 范 围 

0～20 

0～35 

0～40 

0～50 

CCD 静力水准仪 

0～100 

 

5 技术要求 
5.1 环境条件 
5.1.1 正常工作条件 

a） 环境温度为−20℃～60℃。 
b） 相对湿度≤95％。 
c） 大气压力为 53kPa～106kPa。 

5.1.2 正常试验条件 
a） 环境温度为＋15℃～＋35℃。 
b） 相对湿度为 25％～75％。 
c） 大气压力为 86kPa～106kPa。 

5.1.3 仲裁试验条件 
a） 环境温度为 20℃±2℃。 
b） 相对湿度为 45％～55％。 
c） 大气压力为 86kPa～106kPa。 

5.2 性能参数 
CCD 静力水准仪的性能参数应满足以下要求： 
a） 通信接口：满足 DL/T 5211 中有关要求。 
b） 分辨力 k≤0.02mm。 
c） 基本误差 δ1≤0.5％F·S。 
d） 不重复度 δ2≤0.25％F·S。 
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e） 滞后误差 δ3≤0.25％F·S。 
f） 工作电源：满足 DL/T 5211 中 6.1.2 有关要求。 

5.3 绝缘电阻 
CCD 静力水准仪的交流输入回路与外壳之间绝缘电阻值应大于 50MΩ。 

5.4 抗电强度 
CCD 静力水准仪的交流输入回路与外壳之间介质强度应满足 DL/T 478 的要求。 

5.5 抗电磁干扰 
CCD 静力水准仪应具备抗电磁干扰的能力，在发生干扰后数据应不丢失、不失真，保证装置正常

运行。 
5.6 稳定性 

CCD 静力水准仪静置一个月，其漂移量 δd≤0.5％F·S，且绝缘性能满足 5.3 的要求。  
5.7 连续通电 

CCD 静力水准仪出厂前，应进行不少于 72h 连续通电试验。通电结束后，CCD 静力水准仪应能正

常工作。 
5.8 耐运输颠振性能 

CCD 静力水准仪在运输包装的情况下，经运输颠振试验后，其性能仍应满足 5.2 和 5.3 的要求。 
5.9 外观及其他 

CCD 静力水准仪的外壳应没有锈斑、明显划痕及凹陷损伤，紧固件应无松动。 

6 试验方法 

6.1 主要试验设备 
a） 专用标定设备、固定夹具。 
b） 零级千分表，0～50mm 零级百分表，数显卡尺：量程 150mm，示值误差≤±0.03mm。 
c） 500V 兆欧表、耐压测试仪。 
d） 环境试验箱，温度偏差不大于±2℃，相对湿度偏差不超过±2％。 
e） 运输颠震试验台，加速度变化大于 3g。 

6.2 性能参数检验 
6.2.1 通信接口试验 

在正常试验条件下，将 CCD 静力水准仪与计算机连接，CCD 静力水准仪对通信指令能正常响应，

则 CCD 静力水准仪通信接口满足 5.2.1 的要求。 
6.2.2 分辨力试验 

在正常试验条件下，将 CCD 静力水准仪安放在专用标定设备上，在 CCD 静力水准仪的（0＋2mm）、

L/2、（L−2mm）量程处（L 为 CCD 静力水准仪满量程值），用以下方法分别试验：先由千分表按 5.2.2
规定的分辨力最大值为步长缓慢给出位移，然后用 CCD 静力水准仪测量，记录测量结果，如此连续往

同方向共进行 5 次。CCD 静力水准仪在 3 个量程处测量结果的变化趋势都是单调的，则 CCD 静力水准

仪的分辨力满足 5.2.2 的要求。 
6.2.3 基本误差试验 

在正常试验条件下，将 CCD 静力水准仪安放在专用标定设备上，CCD 静力水准仪位移由百分表或

数显卡尺给出。将 CCD 静力水准仪的测量范围平均分成 4～10 挡，从零位开始逐挡进给位移至满量程

（上行），记录每档测得的结果，再依次返至零位（下行）同样记录每档测得结果，如此共进行 3 次循环。

按下列方法计算其基本误差 δ1。 

 δ1= max 100i iX C
L
−

× ％     （1） 
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式中：  
Xi ——各测试点测值； 
Ci ——给定位移值； 
L ——CCD 静力水准仪满量程值； 
i  ——测点序数（0，1，…，n）。 

试验结果应满足 5.2.3 的要求。 
6.2.4 不重复度试验 

不重复度试验与 6.2.3 同时进行，计算公式如下： 

 δ2=
[ ]max [ ]min max 100i iX X

L

−
× ％ （2） 

式中： 

[ ]maxiX 、 ——各测试点正行程的最大与最小值和反行程测值的最大与最小值。 [ ]miniX

试验结果应满足 5.2.4 的要求。 
6.2.5 滞后误差试验 

滞后误差试验与 6.2.3 同时进行，计算公式如下： 

 δ3=
[ ]P [ ]N max 100i iX X

L

−
× ％  （3） 

式中： 

[ ]PiX 、 ——各测试点正行程 3 个测值的均值和反行程 3 个测值的均值。 [ ]NiX

试验结果应满足 5.2.5 的要求。 
6.2.6 电源拉偏试验 

对于交流电源工作监测系统设备，用调压器将工作状态下监测系统设备的额定交流电压拉偏至最大

允许偏差值，选测 10％测点，要求测值与拉偏前的差值不超过基本误差 5.2.3 的要求。 
6.3 绝缘电阻试验 

在正常试验条件下，用 500V 的兆欧表测量 CCD 静力水准仪的交流输入回路及外壳之间的绝缘电阻

值，应满足 5.3 的要求。 
6.4 抗电强度试验 

在正常试验条件下，按照 GB/T 7261 的要求，对静力水准仪进行抗电强度试验，结果应满足本标准

5.4 的要求。 
6.5 抗电磁干扰试验 

抗电磁干扰试验可任选以下两种试验方法之一进行。 
a） 选用合适的 250W 电台及鞭状天线，放置在距监测系统设备 1m 远处，在监测系统设备正常工

作的条件下，电台天线发射出间断的白噪声，此时设备进行数据采集、发送、传输及接收均应

正确无误。 
b） 用电磁干扰器（或 600W 以上手电钻）在处于工作状态下的监测系统设备旁 25cm 处连续进行

开关操作 10 次，此时设备进行数据采集、发送、传输和数据接收均应正确无误。 
6.6 稳定性试验 

将 CCD 静力水准仪用专用夹具固定后在正常试验条件下静置一个月，测量其静置前后的测值，其

漂移量 δd 计算公式如下： 

 δd= F A 100X X
L
−

× ％ （4） 
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式中： 
XF ——正常试验条件下静置前测值，mm； 
XA——正常试验条件下静置后测值，mm。 
试验结果应满足 5.6 的要求。 
实验结束后，对该仪器进行绝缘性能检查，应满足 5.3 的要求。 

6.7 连续通电试验 
根据 5.7 的要求，CCD 静力水准仪完成调试后进行连续通电试验，时间为 72h。通电结束后，CCD

静力水准仪应能正常工作。 
6.8 耐运输颠振性能试验 

CCD 静力水准仪按运输要求包装好后直接固定在运输颠振试验台上，最大施加 3g 加速度，历时 2
小时运输颠振试验，结束后，应满足 5.8 的要求。 
6.9 外观及其他检验 

采用目测及手动检验，应满足 5.9 的要求。 

7 检验规则 

7.1 检验分类 
产品检验分出厂检验和型式检验两种。 

7.2 出厂检验 
每台 CCD 静力水准仪出厂前应由制造厂的检验部门按本标准 6 的试验方法进行检验，检验项目见

表 2。检验合格的产品，附产品合格证书后出厂。 
7.3 型式检验 

型式检验按本标准 6 的试验方法进行。 
7.3.1 型式检验规定 

凡遇下列情况之一，应进行型式检验： 
a） 产品定型鉴定前。 
b） 产品在设计、工艺、材料上有较大改变时。 
c） 停止生产 1 年以上的产品再次生产时。 
d） 正常生产的产品，每 5 年应进行一次。 

7.3.2 型式检验项目 
型式检验项目见表 2。 

表 2 检 验 项 目 

序号 检验项目名称 出厂检验 型式检验 技术要求 试验方法 

1 性能参数 √ √ 5.2 6.2 

2 绝缘电阻 √ √ 5.3 6.3 

3 抗电强度 — √ 5.4 6.4 

4 抗电磁干扰 — √ 5.5 6.5 

5 长期稳定性 — √ 5.6 6.6 

6 连续通电 √ √ 5.7 6.7 

7 耐运输颠振 — √ 5.8 6.8 
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表 2（续） 

序号 检验项目名称 出厂检验 型式检验 技术要求 试验方法 

8 外观及其他 √ √ 5.9 6.9 

注 “√”为应检项目，“—”为不检项目。 

 
7.3.3 型式检验的抽样与判定规则 

a） 型式检验从出厂检验合格的产品中任意抽取，样品数量应为该批产品总数的 3％且不得少于 3
台。 

b） 样品按 7.3.2 中规定的各项进行检验。 
c） 样品经过型式检验，未发现不合格项，则判定该批产品本次型式检验合格。检验中如发现有一

个不合格项，则进行加倍抽样，重新进行型式检验，如未发现不合格项，仍判定该批产品本次

型式检验合格。如第二次抽取的样品仍存在不合格项，则判定该批产品本次型式检验不合格。 
d） 样品型式检验结果达不到 5.2～5.9 要求中任一条时，均按存在不合格项判定。 

8 标志、包装、运输、储存 

8.1 标志 
8.1.1 CCD 静力水准仪铭牌应包含以下内容： 

a） 产品型号。 
b） 制造厂全称及商标。 
c） 出厂编号。 

8.1.2 CCD 静力水准仪合格证应包含以下内容： 
a） 产品名称、型号、规格及出厂编号。 
b） 测量范围。 
c） 分辨力。 
d） 基本误差。 
e） 不重复度。 
f） 工作电源类型及参数。 
g） 制造年、月。 

8.2 包装 
8.2.1 产品的内包装 

a） 产品的内包装为入库包装。 
b） 将 CCD 静力水准仪和产品检验合格证一起进行包装。 

8.2.2 产品的外包装 
a） 产品的外包装是为出厂运输进行的包装。 
b） 将已经过内包装的 CCD 静力水准仪装入外包装箱内，安全可靠的封闭外包装箱。 
c） 外包装箱外应标有符合 GB/T 191 的标志。 
d） 外包装箱外应标有收货单位名称和地址并标有生产厂家名称。 
 外包装箱外还应书写“精密仪器”、“小心轻放”、“防潮”、“向上”等字样。 

8.3 运输 
产品应适于陆运、空运、水运（海运），运输装卸按包装箱的标志进行操作。 

8.4 储存 
长期不用的 CCD 静力水准仪应保留原包装，储存环境温度应在−30℃～＋70℃之间、湿度不大于

6 



www.bzfxw.com

DL / T 1086 — 2008 

7 

75％。储存场所应无酸、碱、盐，无有害气体及尘烟，有防御雨、雪、风、沙的措施。 

9 产品随行文件 

产品出厂应提供下列随行文件： 
a） 产品合格证。 
b） 产品说明书。 
c） 装箱清单。 
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